
○NO○YES(1)採一年期設備租賃服務。

(2)自設備安裝完成並驗收合

格日起算1年。

(1)安裝尺寸：W1600 × H2000

× L1600 mm。

(2) 工件處理空間：φ100 ×

H100 mm。

(3) 最高使用溫度：2200℃。

(4) 工作壓力：最高10 atm。

(5) 加熱器：石墨，220V三相

30KVA。

設備規格

設備租賃1
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請購規格確認表
項次：0001

明細規格品質標準

主規格標準 廠商報價規格

YES NO 說明

公司：明志科技大學 請購案號：UE115005

主規格項次

明細規格項次

主規格名稱

明細規格名稱

○YES ○NO

○YES ○NO

○NO○YES

○NO○YES
○NO○YES

○NO○YES

○NO○YES(1)溫度均勻性：1300℃

±5℃。

(2) 最低真空度：＜6×10·²

Torr。

(3) 具溫度、壓力及真空度控

制功能。

設備性能
溫度及真空性能
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○YES ○NO

○YES ○NO



NO 說明

○NO

○YES

YES

廠商報價規格主規格標準

明細規格品質標準

安裝測試
設備安裝及驗收

主規格名稱

明細規格名稱
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主規格項次

明細規格項次

(1)廠商負責設備運送、安裝

及試運轉。

(2) 完成加熱、溫度、真

空、壓力及安全功能測試。

(3) 測試合格後辦理驗收。

○YES

○YES ○NO

○NO

5 保養/維修服務 (1)租賃期間提供定期保養/
檢測維修服務。
(2) 檢查爐體、加熱器、真
空系統、測溫系統、控制系
統及冷卻系統。
(3) 提供到校維修及技術支
援，非消耗性零組件故障由
廠商負責維修或更換，保養
完成後提供維護紀錄。

○YES ○NO

○NO○YES

○YES ○NO

○YES ○NO

6 技術服務 (1)提供設備操作及安全教
育訓練至少1次。
(2) 提供操作、維護及故障
處理相關文件。

○YES ○NO




